ii Alarmes da
MultiFiltratePRO
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DESVIO MAXIMO DO BALANGO
DE MAIS OU MENOS 500G ALCANCADO

DESVIO DE BALANCO NAS BALANCAS 1E 2

T ALARMES
—— DE BALANCA

PESO INSUFICIENTE NAS BALANCAS 3 E 4

FALHA NO TESTE DE BALANCAS

> ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES DE PRESSAQ DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES RELACIONADOS

ALARMES DE BALANGA AS BOMBAS DA MAQUINA

=" FRESENIUS
Y MEDICAL CARE




DESVIO MAXIMO ALARMES DE BALANCA

DO BALANGO DE L LTS S W— )

SRy S ——— F_demﬁ
t = = = 3 mbmin

500G ALCANGADO = 4= - e

CAUSA R

1.  Ocorreu uma diferenca entre os
volumes entregues pelas bombas,
e o valor aferido pelas balancas
superiores ou inferiores.

SOLUGAO : ; >
Desvio max. do Balango de % 500 g alcancado

1 ?
1. Finalizar tratamento. : '-—| _.“.E

GesEsi - Nao e possivel Ativar o Balango
Pre-F ‘ - Terminar Tratam.

i ] e —————— T —
. H | + PARAMETROS DE | FIM DO
P COES DE T Tratam. Tratam.

Tratam.

ALARMES RELACIONADOS ALARMES DAS CAMARAS

ALARMES DE BALANCA ALARMES DE PRESSAO

j i DE GOTEJAMNETO
AS BOMBAS DA MAQUINA =
E DESAERACAO

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



DESVIO DE ALARMES DE BALANCA
BALANCO NAS CVWHD . Hener

Gica Tratam, P Y

= -
BALA NQAS 1 E 2 - m - Possivel resclugéo: ] Flux,;‘_:,::guet
= 20 300 | - Verificar Bolsa-Solug. & Sist-Linhas o 4 100
CAUSA ] . - Abrir Clampes (verde) na Linha-Dialisan. e Clampes (branco) na Linha de Subst. :
. Lo SR Cone;_ o %IE:T;SoLu%.ma) & Balanga 2 (branco)
1. Clampes das linhas I—'_ © - Verificar soe g?:s as Conemxﬁes estéo estanmnés
de dialisato 3

e substituicdo fechados;
2. Cones das solugtes

3 L]
ndo quebrados; [ M
3. Presenca de objetos - e
nas balancas. : . —— e er———
SOLUCAO £ Desvio de Balango na Balancga 1 (verde) e :
3 Balanga 2 (branco) e :
g 2
1. Verificar sistema de linhas. s Pre-F ] FerTexto-Alud aE—

Abrir clampes das solugdes;

2.  Partir cones; - 50 7= - m—
3. Retirar objetos da balanca. : - ESEE

3 1 Fatdr S
| = interrompido
| —| 0 1 e -

] 3

21

Bolsa-Chleio

FIM DO
Tratam.

0ES 0
TRATAMENTO

Tratam. MEHUS

. PARAMETROS
| do Sist.

ALARMES RELACIONADOS ALARMES DAS CAMARAS

ALARMES DE BALANCA ALARMES DE PRESSAQ

i - e DE GOTEJAMNETO
AS BOMBAS DA MAQUINA =
E DESAERACAO

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



OSCILAGAO NAS
BALANCAS 3 E 4

CAUSA

1

Algum objeto esta movimentando
as bolsas de filtrado.

SOLUGAO

1k

Remover contato do objeto.

ALARMES DE BALANCA

k=
~ FRESENIUS

A4

MEDICAL CARE

ALARMES DE BALANCA

ALARMES RELACIONADOS
AS BOMBAS DA MAQUINA

Flux.-UF Dialisan.

mith milfh
OFF 2000
Hepar. Dose-Calcio = Dose-Citrato
mih mmalfl Filtrado mmolfl Sangue
OFF 1,7 4,0
o Seom—— USecoT—
Tempo de
bk Tratam.
| h:min
0,00 00:01

Eliminar causa!

Tratam, Vo

Oscilagéo nas Balangas3ed4

ALARMES DAS CAMARAS
DE GOTEJAMNETO
E DESAERACAO

ALARMES DE PRESSAO

~ Flux.-Sangu
mbimin

100

1




ALARMES DE BALANCA

DESVIO DE
BALANCO NAS CVVHD —— Tratam. e N i
BALANCAS 3 E 4 | M ()F Feamarssine: el
' 203w - Verificar Saco-Filirado e Sist-Linhas o L © 100
CAUSA = Abrir Clampes (amarelo) na Linha-Filtrado e no Saco-Filtrado ==

3 - - Remover objetos das Balangas 2 e 4
|| 00 - Verificar se todas as Conexdes estdo estanques

1. Clampes da linha de filtrado

e bolsa de filtrado fechados; =3 E
2. Presencade objetos W {
nas balancas.  m c]
SOLUGAO - gl
B BEii e i | i Desvio de Balango nas Balangas 3 e 4
2. Remover objetos. W e

fistérico | PARAMETROS |
| do Sist.

ALARMES DAS CAMARAS

ALARMES DE BALANGA iléA:(ThﬁgAnsElﬁiiI&l;iﬁﬁi ALARMES DE PRESSAO DE GOTEJAMNETO
oo b E DESAERACAO

k=
~ FRESENIUS

v  MEDICAL CARE



PESO

INSUFICIENTE NAS

BALANCAS 3 E 4
CAUSA -

1. Auséncia de bolsa de filtrado
nas balancas 3 e 4.

5 & =
SOLUGAO M CJ
- 40 se0
1. Colocar bolsas de filtrado nas :
balancas 3 e 4. 3 '
2. Conr1;!trranar eterealizar _ " | | F
corretamente o esvaziame e
da bolsa de filtrado. m
Pré-F |
50 s

ALARMES RELACIONADOS
AS BOMBAS DA MAQUINA

ALARMES DE BALANCA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE

ALARMES DE BALANCA

Tratam.

Flux.-UF Dialisan.

mith mifh
OFF 2000
Hepar. Dose-Calcio = Dose-Citrato
mih mmalfl Filtrado mmolfl Sangue
OFF 1,7 4,0
TR T r——
Tempo de : =
bk Tratam.
| h:min
0,00 00:01

1 Suspender Saco-Filtrado nas Balangas 3 e 4!

Peso insuficiente nas Balangas 3e 4

~ Flux.-Sangu
mbimin

100

ALARMES DE PRESSAO

| PARAMETROS DE |
Tratam.

ALARMES DAS CAMARAS
DE GOTEJAMNETO
E DESAERACAO

Histérico
do Sist.

1

—F
PARAMETROS




ALARMES DE BALANCA

FALHA NO TESTE
DE BALANCAS

Tratam.

CVVHD

CAUSA - Flux.-UF Dialisan. : : Flux.-Sangue:
20 30 miih mith : 1 mimin }
- = 3 OFF 2000 : _ = = : _ == JnD
1. Movimentagéo das balancas 3 m———— om————
no momento de teste. : i— o Hepar. . Dose-Calcio = Dose-Citrato ;
o == ml'h mmalfl Filirado mmolll Sangue s : : > = : E -
SOLUGAO o —22— !——‘E‘;-— s—-ﬁl-n : : = ' =
: . = e Balanco TeTT:t: de > = : =
1. Remover qualquer objeto que - m | Lo
possa estar em contato ou I, 40sx 0,00 00:03

movimentando as balancgas. o St

Oscilagdo nas Balangas durante o Teste de Correspondéncia _:-
das Balancas -
Eliminar causal 3

FIM DO
Tratam.

ALARMES DAS CAMARAS
DE GOTEJAMNETO
E DESAERACAO

ALARMES RELACIONADOS 5
AS BOMBAS DA MAQUINA ALARMES DE FRESSAQ

ALARMES DE BALANCA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



ERRO NA BOMBA DE SANGUE
{(ROTAGAO OU FLUXO ERRADO)

e INWAS\VI=S
S RELACIONADOS

ANOMALIA DA BOMBA DE CALCIO

S AS BONMBAS
PR o SowEA 0 St Eoh M DA MAQUINA

RACIO F DIA/FS <26%

AGAO INCORRETA DO UTILIZADOR
NA BOMBA DE HEPARINA

ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES RELACIONADOS .
ALARMES DE PRESSAO
AS BOMBAS DA MAQUINA Ll zmld L e

E DESAERACAO

ALARMES DE BALANCA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE




ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA
ERRO NA BOMBA

DE SANGUE CVVHD. e Tratam, P |
(ROTAQAO ou . fn ~ Possivel causa: ; _Flux';‘-li::guu}
=560 w0 - Abertura e fecho frequente das Portas-Bombas o !
FLUXO ERRADO) 5 _ Bomba-Sangue defeituosa = "
CAUSA | i s  SeoEmo persistir: %
- E - Anotar Codigo de Emmo: 7554.1 para a Assisténcia Técnica
- Terminar Tratam.

1. Aberturas frequentes da porta da m - Contatar a Assisténcia Técnica
bomba de sangue, ou bomba de S
sangue com defeito.

SOLUCAO _ e - -
Erro na Bomba-Sangue
1. Se mensagem persistir, contactar o
Servigo Técnico ou finalizar Rotagéo ou Flux. errado 3

tratamento.

| PARAMETROS DE | ]
Tratam. | | Histérico

—F
PARAMETROS
do Sist.

> ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES DE PRESSAO DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES RELACIONADOS
AS BOMBAS DA MAQUINA

ALARMES DE BALANCA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA
ANOMALIA

DA BOMBA CVVHD sefelt Tratam. e i

DE CITRATO p [:) e FluxSangus

i § ~ Possivel causa: Raen GE

CAUSA w93 . Segmento-Bomba-Citrato incometamente inserido ° -~ 100
= | E - Rotor da Bomba-Citrato solto ou blogueado =

. : . | Bomba-Citrato (verde) e Bomba-Calcio (branco) desligadas, uma vez que o rotor da
1. Seguimento da linha de citrato Bomba-Citrato foi manualment roda
nao foi coretamente inserido
na bomba de citrato;

2. Rotor da bomba de citrato

~ Se o Erro persistir:
- - Anotar Cédigo de Erro: 7956.1 para a Assisténcia Tecnica

solto ou bloqueado; I M
3. Camarade gotas com volume | 55 s

acima do limite superior;
4. Dobras ou oclusdes na linha
de citrato.

Anomalia da Bomba-Citrato (verde) e

SOLUCAO . -Flux.delnfuséo da Bomba-Citrato (verde) demasiado baixo
Pre-F - Desligar Anti lagéo-Citrato e Anti lagéo alternativa, se necessario!

1. Verificar insercédo da linha L, 507 : ﬁ
de citrato na bomba; : ! 3 _'

2. Reduzir o volume de = : B
preenchimento da camara I = E

3. \Verificar dobras no seguimento o ﬁ

de linha de citrato, verificar a 1
conexdo da bolsa. Se o alarme
persistir, desativar anticoagulagéo
com citrato e instalar outra
alternativa de anticoagulagao.

. PARAMETROS |
do Sist.

= ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES RELACIONADOS ALARMES DE PRESSAO DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES DE BALANCA

AS BOMBAS DA MAQUINA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



AQAO INCORRETA ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA
DO UTILIZADOR ' —

NA BOMBA _- i NE Fiu:.-UF. Dialisar;.
DE CALCIO = 20™L SUOFEN 12000
CAUSA !_li—“ Hepar. Dose-Calcio  Dose-Cltrato

mmed Filtrado mmaoll Sangus

mih E
. OFF 1.7 4,0 =
. ey e e e

Posicionador mal inserido . ey “Tempo de
na bomba de célcio. L m . Jraian.
- 405 0,00  00:03
SOLUGAO

!_.l o Acgao incorreta do Utilizador na Bomba-Calcio (branco)
1. Inserir posicionador corretamente. i

Inserir Posicionador na Bomba-Cilcio (branco)!

=

. PARAMETROS
| do Sist.

> ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES DE PRESSAO DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES DE BALANCA Al el

AS BOMBAS DA MAQUINA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA

CALIBRACAO
DA BOMBA

CAUSA

Parametros do Sist.

CWH D

Sel daP [Ffarmagda sobre o Al ~ F.de Sangu
elegdo da Pressao Equlpamenm plicagoes : : . ,:l;::

(.'_nng_u'ﬁ""i""'

1. Essa mensagem aparece no inicio
do tratamento. A maquina calibra
automaticamente todas
as bombas. Ndo se pode tocar
nas balangas neste momento.

SOLUCGAO

1. Apenas aguardar a maquina 2 e
calibrar. S p— Calibragao da Bomba

m Nao tocar nas Balangas! E

FIM DO
Tratam.

e ALARMES DAS CAMARAS
avawes ebsoomnos | aames veensssio | BEaOiciamErs
s b E DESAERACAO

ALARMES DE BALANCA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA
ANOMALIA

it Tratam. ol

DA BOMBA CVVHD
DE CALCIO i OF [seoeropeni ki
| 5 | - Anotar Cédigo de Erro: 7959.1 Assistancia Técni 3
CAUSA = “E e Contatara;\gscsis?éncni-:TécnicapEma = ° A
{ 1
1. Seguimento da linha de calcio s
néo foi corretamente inserido :
na bomba; W
2. Rotor da bomba de calcio e :
solto ou blogueado; fléa v
3. Camara de gotas com volume :
acima do limite superior; e - o e
4. Dobras ou oclusées na linha - E
e Anomalia da Bomba-Calcio (branco) e 3
-Flux. de Infuséo da Bomba-Calcio (b ) demasiado alto 3 E
SOLUGAO -D x"'_ Anti .' ¢é cnm::' g rar Anti "l,' alternativa, se necessariol W
1.  Verificar insergéo da linha ’:_ E
de calcio na bomba; - SRS
2.  Reduzir o volume de preenchimento
da céamara de gotas;
3. \Verificar dobras no seguimento da

linha de calcio, verificar a conexdo

da bolsa. Se o alarme persistir, f T — T e His . | Mstieo | PARAMETROS
desativar anticoagulag@o-citrato . — e e e e e, i

e instalar outra alternativa de
anticoagulacéo e fornecimento
de calcio.

> ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES DE PRESSAO DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES DE BALANCA ALARMES RELACIONADOS

AS BOMBAS DA MAQUINA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA
BOMBA

DE SANGUE T —

PARADA i O Fiux.-UF Dialisar;, - === = ._ _- . '-_ - _.'-.Flu.x.-'.:"arlgu?
3 3 mifh mith . mlmin
CAUSA e . . : : - ——
1 Bomba de sangue parada por —'—° 3 Hepar. Dose-Calcio = Dose-Citrato
’ tot o 3 mi‘h mmalfl Filtrado mmolll Sangue
sk . OFF 1,7 4,0
SOLUGAO L W
i L} h:min
L, 55 SN0I00 00:03
1. Ligar bomba de sangue. - T N————
j__| RE— Bomba-Sangue parada
3 Pre-F g2 -Risco de Coagulagdo no Sist.-Linhas e no Filtro
-
a

 e—,

MENHUS

s ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES RELACIONADOS ALARMES DE PRESSAO DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES DE BALANCA

AS BOMBAS DA MAQUINA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



= ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA
RELACAO DA

FRACAO DE CVVHDF Hce;g
FILTRACAO COM O o

Tratam. P

-:' Racio da Flux. .de UMMﬂo (UF)e |.=th.-3ang|.|.e [BF).i > 20 %.
FLUXO DE BOMBA  Possivel causa:
. - - Flux-Sangue demasiado baixo
— - Pés-diluigéo: Flux-Subst. demasiado alto
DE SANGUE ESTA | —tof {2 Fisc.UF demesaiosio
MAIOR QUE 20% = ~ Possivel resolugéo:
—————— 3 - Adaptar Fluxs até o Récio UFIFS ter no max. 20 %
Lome . oando sjustar os Fluxs durante a Terapia Ci-Ca, deve ter em conta o Estado
CAUSA = ~ Acido-Base
1. Esse alarme pode ocorrer nas = 50 sw0
terapias CVWHDF e CVVH, se as
taxas de filtrado (soma das taxas 5 _ e ———
de ultrafiltracéo e substituicéo) ._| i Racio UFIFS > 20 %
estiverem altas e a taxa de fluxo ; =
de bomba de sangue baixa. E m . -Risco acrescido de Coagulagio no Sist.-Linhas e no Filtro
isso pode levar a coagulacéo do § Pré-F E{ termextaAudal
dialisador. '
SOLUCAO
1. Verificar possibilidade de ajustes
nos parametros do tratamento

com o médico;

2. Clicar em confirmar, se deseja
manter uma FF alta, apesar do
risco de coagulacéo.

> ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES DE PRESSAQ DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES RELACIONADOS
AS BOMBAS DA MAQUINA

ALARMES DE BALANCA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



5 ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA
RACIO F

DIA/FS <26% CVVHD._ Heear

CAUSA e e N R
[ M E:) - Racio do Flux.-Dialisan. (DiaF) e Flux.-Sangue (BF) é <26 %. | el
|, 20%  Possivelcausa: o —

= T : - - Flux-Sangue demasiado alto
1. Relagéo entre flux? de d!allsato e i 40 i Dialen darraseds haig
fluxo de sangue ndo esta em 20 i—p = .
vezes. : : :

- Adaptar Flux s até o Racio FDialFS estar na gama de 26 % a 42 %

SOLUGAO

1. Verificar prescrigdo médica 40 o
e clicar em confirmar. i : e P e e o .
pois o paciente esta em risco T Racio FDIa/FS < 26 % e i
de alcalose metabdlica. : ] 2
m -Risco acrescido de Alcalose Metabélica
Pré-F i - Ler Texto-Ajudal
55

- - MENUS Histérico
TRATAMENTO

> ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES DE PRESSAO DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES RELACIONADOS
AS BOMBAS DA MAQUINA

ALARMES DE BALANCA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE



ACAO INCORRETA
DO UTILIZADOR

NA BOMBA DE T D
HEPARINA Ly 30%f
CAUSA p—

1. Seringa ndo conectada da forma
correta na bomba de heparina;

2. Seringa diferente da que esta © mn
configurada na maquina. |

SOLUGAO

1. Verificar conexao da seringa
a bomba de heparina;

2. \Verificar qual seringa esta na
configuracdo do equipamento. -

ALARMES RELACIONADOS
AS BOMBAS DA MAQUINA

ALARMES DE BALANCA

k=
~ FRESENIUS

v  MEDICAL CARE

Prée-F ¢
60 7.

ALARMES RELACIONADOS AS BOMBAS DA MAQUINA

Tratam,

F.UF Dialisan.

= iF. tio Sang-u?"
mith milth T
OFF 2000 - : o
Dose de
Hepar. Dose Ca Cltrato
mih mmalfl Filtrado mmolfl Sangue
OFF 1,7 4,0
T ————— ———— ; .
O
| h:min
0,01 00:05

Agdo incorreta do Utilizador na Bomba de Hepar.

Verificar Conexdo da Seringa de Hepar. no MEMUS[Trocar de Seringal

Biroca Bolsa de Cag

ALARMES DAS CAMARAS
DE GOTEJAMNETO
E DESAERACAO

ALARMES DE PRESSAO




ALARME DE PRESSAO DE RETORNO BAIXA

ALARME DE PRESSAO DE RETORNO ALTA
ALARME DE PRESSAO DE ACESSO BAIXA,
O VALOR REAL DA PRESSAO SITUA-SE FORA A | A R I\/I E
DO LIMITE DE ALARME

~J
PRESSAO DE RETORNO DEMASIADO ALTA D E I:) R E S S A O

ALARME DE PTM BAIXA

ALARME DE PRESSAO PRE-F ALTA

> ALARMES DAS CAMARAS
ALARMES DE PRESSAQ DE GOTEJAMNETO

E DESAERACAO

ALARMES RELACIONADOS

ALARMES DE BALANCA
i AS BOMBAS DA MAQUINA

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE




ALARME DE
PRESSAO DE
RETORNO BAIXA

(Para proteger o paciente de
uma perda de sangue perigosa,
a monitorizac&o da presséo da
linha de retormo & usada como
um sistema de protecéo)

CAUSA

1. Possibilidade de uma desconex&o
com perda de sangue pelo acesso;

2. Isolador de pressdo venosa
molhado.

SOLUGAO

1. Verificar as conexdes do acesso;

2. Trocar isolador de presséo
venosa. ATENCAO!! O valor
limite inferior da presséo de
retorno deve ser definido tao
proximo quanto possivel do valor
real da presséo de retorno. Em
caso de ECMO de conexao pré
bomba Centrifuga, estenda a
janela de pressao de retorno para
baixo. Trocar linha de pressao
de retorno, se necessario.

ALARMES RELACIONADOS
AS BOMBAS DA MAQUINA

ALARMES DE BALANCA

ALARMES DE PRESSAO

E

He_ par. P oy

Tratam,

CVVHD Cica
fn o - Possivel causa: Flux,;"li::gui
- 25 su - Fuga na Linha-Retorno apos Bomba-Sangue o - 100 |
| - Paciente desconetado =
e o Possivelresolugdo: 3
: —'_ - Verificar se Sist-Linhas & estangue e esta conetado coretamente
._____.E
. :
fmn
:1 =35 s00
i o Alarme de Pressao-Retorno baixa e E
m - Pressdo-Retorno desceu abaixo do limite inferior (10 mmHg) -
Pl‘é-F E - Os limites do intervalo de valores da Janela da P do-Ret podem ser estendid
para baixo
1 45 70 - CUIDADO! ¢l o incremente da gama de valores, a D o do Paciente pode néo ser
= detetada
Gama de ajuste

" PARAMETROS |

Historico
do Sist.

ALARMES DAS CAMARAS
DE GOTEJAMNETO
E DESAERACAO

ALARMES DE PRESSAQ

A
~ FRESENIUS

v  MEDICAL CARE




ALARME DE
PRESSAO DE
RETORNO ALTA

CAUSA

1. Linha venosa dobrada ou pinga
da linha de retomo fechada;

2. Problema com o acesso;

3. Isolador de pressao
venosa molhado;

4. Presenca de ar, que pode ter
travado o clampe venoso;

5. Coagulo na cdmara venosa.

SOLUGAO

1. Verificar dobras nas linhas

e abrir pinga da linha de retorno

se estiver fechada;

Verificar o acesso do paciente;

Colocar isolador novo;

Conectar seringa no cata-bolhas,

abrir o clamp e deixar

a pressdo sair. OBS: Nao e

necessario aspirar, apenas deixar

a pressao cair;

5. Se as medidas acima néo
resolverem, frocar o sistema.

POp

ALARMES DE BALANCA

AS BOMBAS DA MAQUINA

ALARMES DE PRESSAO

CVVHD

Tratam.

mn Possivel causa:

40 = - - Clampe (azul) na Linha-Retorno ou Catéter fechado
- - Problema c/ o Catéter ou cf o Acesso Vascular

- - Coagulagdo na malha da Cémar.-Venosa

- - Dobra na Linha-Retorno apos Camar -Venosa

- Flux.-Sangu
mlimin 1

100

 Possivel resolugio:

- - Verificar se Sist-Linhas tem dobras e os Clampes estdo fechados
- Vaerificar posigéo do Cateter ou da Cénula, se necessano

- & ¥ m—
T I
| ARAMETROS DE |
Tratam.

Paciente

ALARMES RELACIONADOS ALARMES DAS CAMARAS

ALABMES DE PRESSAO DE GOTEJAMNETO
E DESAERACAO

=" FRESENIUS
¥ MEDICAL CARE




















































